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	О коммерческом предложении
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Уважаемые господа!
	

	     Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во, шт
	Цена, рублей
	Страна происхождения
	Остаточный срок годности

	1
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.1. Ультразвуковой видеоскоп GF-VE160, sn 1212088
2.1.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа;
- проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояние и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена MH-533 Крышка – 1 шт.
- замена MAJ-902 Контейнер для воды – 1 шт.
2.1.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец, чистка линз, каналов (без разборки прибора), замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей); проверка электробезопасности с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект.  Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.2. Ультразвуковой видеоскоп GF-VC140P, sn 1221056
2.2.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа;
- проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояние и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена MH-533 Крышка – 1 шт.
2.2.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей); проверка электробезопасности с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации


3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________




	усл.
	1
	
	
	

	3
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.3. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2004931
2.3.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена MH-946 Трубка – 1 шт.
2.3.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
- устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации


3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________




	усл.
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	4
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.4. Видеогастроскоп GIF-N180, sn 2101992
2.4.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена MH-533 Крышка – 1 шт.
2.4.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________




	усл.
	1
	
	
	

	5
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.5. Видеодоуденоскоп TJF-160VR, sn 2103059
2.5.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MAJ-311 Колпачок – 2 шт.
2.5.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB , GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, К-трос, Держатель К-троса, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации


3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________




	усл.
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	6
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.6. Видеодоуденоскоп TJF-160VR, sn 2103171
2.6.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MAJ-311 Колпачок – 2 шт.
2.6.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, К-трос, Держатель К-троса, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	7
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.7. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2105209
2.7.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MH-946 Трубка – 1 шт.
2.7.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект. Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	8
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.8. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2106450
2.8.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
2.8.2. Ремонт один раз в течение срока действия контракта:
- разборка/сборка прибора
- очистка узлов и деталей
- замена RU753400 – вводимая часть (сборная запасная часть, в состав которой входят предустановленные, отрегулированные и откалиброванные детали: дистальная головка, объектив, ПЗС-матрица, линзы подсветки, световолокно подсветки, С-крышка, сопло, инструментальный канал, канал подачи воды и воздуха, изгибаемая часть с тросами управления, боудены, А-резина, рубашка и крепежные элементы) – 1 шт.
- замена RU509400 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 1 шт.
- замена RU215700 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШНУР – 1 шт.
- замена RU675300 – КОННЕКТОР (коннектор обеспечивает подключение к имеющемуся у Заказчика источнику света CLV-190 без дополнительных адаптеров и переходников) – 1 шт.
- замена комплекта расходных материалов – 1 шт.
- юстировка
- герметизация, проверка герметичности
- проверка параметров.
Применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;
Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	9
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.9. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2106519
2.9.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
2.9.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
Устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации


3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	10
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.10. Видеоколоноскоп CF-H180AL, sn 2106692
2.10.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена MAJ-855 Трубка – 1 шт.
2.10.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации
2.10.3. Ремонт один раз в течение срока действия контракта:
- разборка/сборка прибора
- очистка узлов и деталей
- замена GE238000 – ЗАГЛУШКА – 1 шт.
- замена GE304900 - Spacer – 1 шт.
- замена GE308600 - С-КРЫШКА – 1 шт.
- замена GL886600 - СОПЛО – 1 шт.
- замена GR473900 - А-РЕЗИНА – 1 шт.
- замена GS244900 - ФИКСАТОР – 3 шт.
- замена GS918300 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО – 1 шт.
- замена LM425000 - ЛИНЗА – 1 шт.
- замена LM425100 - ЛИНЗА – 1 шт.
- замена комплекта расходных материалов – 1 шт.
- юстировка
- герметизация, проверка герметичности
- проверка параметров
Применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;
Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.11. Видеоколоноскоп CF-H180AI, sn 2202619
2.11.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскоп, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MH-946 Трубка– 1 шт.
- замена MAJ-855 Трубка– 1 шт.
2.11.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	12
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.12. Видеогастроскоп GIF-Q180, sn 2203749
2.12.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MH-946 Трубка – 1 шт.
2.12.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	13
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.13. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2206933
2.12.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
- замена крышки MH-533 – 1 шт.
- замена MH-946 Трубка – 1 шт.
2.12.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.14. Видеоинтестиноскоп SIF-Q180, sn 2212111
2.14.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
2.14.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации
2.14.3. Ремонт кабеля MAJ-1430 один раз в течение срока действия контракта:
- разборка/сборка прибора,
- очистка узлов и деталей,
- замена кабеля DW777300 – 1 шт.
- замена коннектора GL681800 – 1 шт.
- замена платы коннектора GL681400 – 1 шт.
- юстировка, герметизация, проверка герметичности, проверка параметров, тестирование эндоскопа на исправность и электробезопасность (низкочастотного сопротивления дистальной головки, заземления, внутреннего высокочастотного сопротивления изоляции, электростатической емкости) в условиях сервисного центра производителя  согласно протоколу финальной инспекции производителя на основании сервисных мануалов и рабочих стандартов компании-производителя эндоскопа.
Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации;
Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта.

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.15. Видеобронхоскоп BF-1T180, sn 2244341
2.15.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
- замена крышка MH-533 – 1 шт.
2.15.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности с заменой А-резина, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	16
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.16. Видеогастроскоп GIF-H180, sn 2806620
2.16.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт;
- замена крышка MH-533 – 1 шт.
2.16.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.17. Видеогастроскоп GIF-Q160Z, sn 2110799
2.17.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
2.17.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	18
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.18. Моечная машина OER-AW, sn 2210516
2.18.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием  специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов
2.18.2. Замена запасных частей один раз в период действия контракта:
- MAJ-821 Трубка – 1 шт.,
- Кольцо GP902100 – 4 шт.,
- Кольцо GY020400 – 4 шт.,
- фильтр MAJ-823 – 4 шт.,
- фильтр GC758000 – 1 шт.,
- фильтр GQ437900 – 1 шт.
Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.19. Моечная машина OER-AW, sn 2210535
2.19.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием  специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов;
2.19.2 Замена запасных частей один раз в период действия контракта:
- MAJ-821 Трубка – 1 шт.,
- Кольцо GP902100 – 4 шт.,
- Кольцо GY020400 – 4 шт.,
- фильтр MAJ-823 – 4 шт.,
- фильтр GC758000 – 1 шт.,
- фильтр GQ437900 – 1 шт.
Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	20
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.20. Моечная машина OER-AW, sn 2210536
2.20.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- проверка работоспособности и тестирование узлов, механизмов с использованием  специализированного программного обеспечения, чтение и анализ Log-файлов;
2.20.2. Замена запасных частей один раз в период действия контракта:
- Кольцо GP902100 – 4 шт.,
- Кольцо GY020400 – 4 шт.,
- Клапан GN156000 – 1 шт.,
- фильтр MAJ-823 – 4 шт.,
- фильтр GC758000  – 1 шт.,
- фильтр GQ437900 – 1 шт.,
- шланг GT105200 – 1 шт.
Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	21
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.21. Перистальтический насос AFU-100, sn 12159W500020
2.21.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- замена WB920138 Трубка насосная – 1 комплект

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	22
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.22. Аспиратор KV-5, sn 2809362
Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- замена фильтра 7048271 – 1 упак.
- замена банки аспирационной автоклавируемой 2500 мл с защитным устройством и крышкой – 1 шт.

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	23
	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.23. Аспиратор KV-5, sn 2811108
Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- внешний осмотр на наличие внешних дефектов, неисправностей, грязи, пыли;
- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу, нарушению герметичности;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
- замена фильтра 7048271 – 1 упак.
- замена банки аспирационной автоклавируемой 2500 мл с защитным устройством и крышкой – 1 шт.

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	Техническое обслуживание и ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus, Япония
	2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
2.24. Видеоколоноскоп CF-2T160L зав. №  2110616
2.24.1. Техническое обслуживание с периодичностью один раз в квартал (четыре раза в период действия контракта):
- проверка состояния поля зрения;
- проверка герметичности эндоскопа, блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления);
- проверка управляемости дистального конца, подъемника;
- проверка состояния дистальной головки, изгибаемой части, тубуса, системы управления жесткостью тубуса, защитников;
- проверка состояния универсального шнура, коннектора;
- инструктаж персонала по правилам эксплуатации эндоскопического оборудования;
- проведение диагностических работ по выявлению неисправных компонентов с оформлением калькуляций на капитальный ремонт
2.24.2. Текущий ремонт в течение срока действия контракта:
устранение неисправностей, выявленных при техническом осмотре и обслуживании с заменой вышедших из строя узлов и деталей в объеме ремонта категории E (ремонт клапанов вода-воздух, отсоса с заменой уплотнительных колец; чистка линз, каналов (без разборки прибора);  замена сопла подачи вода-воздух), ремонта категории D (замена резины дистального конца, сушка эндоскопа с частичной разборкой, устранение люфта тяг: регулировка углов изгиба); замена уплотнительных элементов блока управления; восстановление герметичности блока управления, коннектора универсального шнура (без замены корпусных деталей), проверка электробезопасности, с заменой R430800 FE KNOB, GR430900 FE KNOB COVER, GS937400 КОЛЬЦО, GP903600 O RING, GS938500 КОЛЬЦО, GS912300 КОЛЬЦО, GS938600 КОЛЬЦО, GP903800 O RING, GR431000 SPACER, А-резина, Сопло, MB146 Смазка силиконовая, сервисный комплект Применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя ремонтируемого оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации
2.24.3. Ремонт один раз в течение срока действия контракта:
- разборка/сборка прибора
- очистка узлов и деталей
- замена GC406700 - разъем – 6 шт.
- замена GD456900 - кольцо – 6 шт.
- замена GD457500 - защелка – 6 шт.
- замена GJ687100 - электронный коннектор – 1 шт.
- замена GJ882500 - изгибаемая часть – 1 шт.
- замена GJ883700 - дистальная головка – 1 шт.
- замена GJ884300 - рубашка – 1 шт.
- замена GJ894400 - волокно подсветки – 1 шт.
- замена GP347500 - стопор - 4 шт.
- замена GR310900 - а-резина – 1 шт.
- замена GS910700 - уплотнительное кольцо – 1 шт.
- замена GS924000 - уплотнительное кольцо – 1 шт.
- замена GV626900 - контактная группа – 6 шт.
- замена комплекта расходных материалов – 1 шт.
- юстировка
- герметизация, проверка герметичности
- проверка параметров
Применяемые запасные части и компоненты новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;
Срок выполнения ремонта в полном объёме – не более 90 дней с момента заключения контракта

3. Требования к качеству работ и (или) услуг:
- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки);
- проверка технического состояния аппаратуры на исправность производится согласно ин-струкции по проверке финальной проверке фирмы Olympus;
- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не нахо-дившиеся ранее в эксплуатации;
- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатаци-онных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами про-изводителя.
4. Требования к безопасности работ и (или) услуг
4.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
4.2. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по обслуживанию меди-цинского рентгеновского оборудования, являющегося предметом контракта.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обес-печивать выполнение работ.
Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами).
Технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы при выполнении работ на электроустановках Заказчика.
4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудова-нию:
- Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудова-ние, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
4.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и экс-плуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.
4.5. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуата-ционной документации изготовителя.
4.6. При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.
Качество поставляемых запасных частей должно соответствовать действующей технической до-кументации изготовителя.
4.7. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответст-вующую отметку в журнале ТО МИ.
4.8. Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Методические рекомендации Минздрава России и Минпромнауки России «Техническое обслу-живание медицинской техники», утвержденных 24.09.2003 г.
- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государ-ственных закупок.
- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Об-служивание техническое. Основные положения
5. Требования к результатам работ и (или) услуг:
составление акта оказанных услуг
6. Место выполнения работ, и (или) оказания услуг:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А и ремонтная база исполнителя
7. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:
- срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта


Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, приме-няемого в медицинских целях

Приложение № ___ к ____________ № ________________ от «___»__________20__ г.

Акт приемки-сдачи услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования

Наименование оборудования: ________________________________________________________
Заводской/серийный номер: __________________________________________________________
Вид оказанных услуг: ____________________________________________________________
Дата оказанных услуг: «___»____20___г.
Версия технической документации: № ______ от __.__.20___ г.
Наименование организации: _________________________________________________________
Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники: № _________________________
дата выдачи ______________ срок действия _____________
Специалисты, оказавшие услуги:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Средства диагностики/измерений: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подтверждение компетентности специалистов
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший право проведения работ
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение наличия допуска по электробезопасности
№   Фамилия, инициалы   Документ, подтверждавший группу допуска
(номер, дата выдачи, срок действия)
1.
2.

Подтверждение пригодности средств диагностики/измерений
№   Наименование, тип   Заводской
номер   Свидетельство о поверке
(номер, кем выдано, срок действия)
1.
2.

Перечень оказанных услуг (согласно регламенту производителя и контракту)
№   Состав оказанных услуг  Отметка о
выполнении  Замечания/неисправности/
рекомендации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Общая стоимость оказанных услуг: ________руб._____коп.

Список замененных узлов, агрегатов, комплектующих
№   Наименование    Описание (каталож-ный номер)    Количество  Гарантийные обязательства
1
2
3

Рекомендации по эксплуатации/обслуживанию оборудования
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Состояние оборудования до начала оказа-ния услуг    Состояние оборудования по окончании ока-зания услуг
Работоспособно      Пригодно к эксплуатации
Требует оказания услуг      Требует продолжения оказания услуг
Не работает     Не работает


От Исполнителя  От Заказчика
ФИО     ФИО
Должность       Должность
Подпись     Подпись

Подписи Сторон:

Заказчик: КГБУЗ ККБ                 Исполнитель





___________________ /_______________        _____________________/___________________
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	       Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

	
	
	
	
	
	
	
	

	       Цена должна быть указана с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	       Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

	
	
	
	
	
	
	
	

	       Предложения принимаются в срок до 13.05.2021 17:00:00 по местному времени. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы________________________/Куликова И.О./

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель:

	Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91



