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	О коммерческом предложении
	


Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus (Япония) из комплекта оборудования для диагностической эндоскопии, инвентарный номер 0412570:
	№
	Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара

	1
	Наименование работ и (или) услуг:  Ремонт эндоскопического оборудования производства фирмы Olympus (Япония) из комплекта оборудования для диагностической эндоскопии, инвентарный номер 0412570

	2
	Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:

	
	2.1. Ремонт источника света ксенонового CLV-180 зав. № 7213888

	
	- разборка 

	
	- очистка узлов и деталей

	
	- Замена блока питания и конвектора.

	
	- Замена процессорной  платы центрального управления.

	
	- Замена блока управления фронтальной панелью, лицевой панели с установкой универсального разъема для подключения эндоскопов нового типа (должна быть обеспечена возможность подключения видеоэндоскопов, эксплуатируемых Заказчиком).

	
	- Замена блока управления приводом блока фильтров.

	
	- Замена блока детектора скопа. 

	
	- Замена блока управления лампой с установкой ксеноновой лампы с короткой дугой мощностью не менее 300 Вт.

	
	-  Замена блока контроля    яркости.

	
	- Замена блока коннекторов и задней панели с установкой дополнительных разъемов, обеспечивающих сопряжение с видеопроцессором, входящим в состав ремонтируемого оборудования.

	
	- Замена блока термоконтроля.

	
	- Замена блока питания и конвектора.

	
	- Замена процессорной  платы центрального управления.

	
	- Замена блока управления фронтальной панелью, лицевой панели с установкой универсального разъема для подключения эндоскопов нового типа (должна быть обеспечена возможность подключения видеоэндоскопов, эксплуатируемых Заказчиком).

	
	- Замена блока управления приводом блока фильтров.

	
	- Замена блока детектора скопа. 

	
	- Замена блока управления лампой с установкой ксеноновой лампы с короткой дугой мощностью не менее 300 Вт.

	
	- Замена блока контроля яркости (должно быть обеспечено сопряжение с видеопроцессором Olympus CV-180 (Olympus Medical Systems Corp., Япония)

	
	- Замена блока коннекторов и задней панели с установкой дополнительных разъемов, обеспечивающих сопряжение с видеопроцессором, входящим в состав ремонтируемого оборудования.

	
	- Замена блока термоконтроля.

	
	- Замена блока питания и конвектора.

	
	- Замена процессорной  платы центрального управления.

	
	- Замена блока управления фронтальной панелью, лицевой панели с установкой универсального разъема для подключения эндоскопов нового типа (должна быть обеспечена возможность подключения видеоэндоскопов, эксплуатируемых Заказчиком).

	
	- настройка

	
	- проверка работоспособности

	
	- проверка параметров

	
	2.2. Ремонт видеопроцессора Olympus CV-180 зав. № 7205599

	
	- разборка 

	
	- очистка узлов и деталей

	
	 - Установка платы сопряжения с герметичными видеоэндоскопами последнего поколения, совместимыми с ремонтируемым оборудованием. 

	
	 - Установка платы сопряжения с хирургическими видеокамерами.

	
	 - Замена платы сопряжения с видеоэндоскопами, эксплуатируемыми Заказчиком.

	
	 - Замена платы контроля  качества и структуры изображения, платы управления вспомогательным оборудованием, видеопроцессором, периферийными устройствами и оборудованием контроля.

	
	- Замена платы генерации часов, синхронизированных сигналов, обработки видеосигнала, видео ввода/вывода в цифровом и аналоговом виде, управления яркостью и электронным затвором (должно быть обеспечено сопряжение с источником света ксеноновым CLV180 (Olympus Medical Systems Corp., Япония)

	
	-  Замена функциональной платы захвата, обработки и хранения  изображения.

	
	 - Установка платы сопряжения с герметичными видеоэндоскопами последнего поколения, совместимыми с ремонтируемым оборудованием. 

	
	 - Установка платы сопряжения с хирургическими видеокамерами.

	
	 - Замена платы сопряжения с видеоэндоскопами, эксплуатируемыми Заказчиком.

	
	 - Замена платы контроля  качества и структуры изображения, платы управления вспомогательным оборудованием, видеопроцессором, периферийными устройствами и оборудованием контроля.

	
	- Замена платы генерации часов, синхронизированных сигналов, обработки видеосигнала, видео ввода/вывода в цифровом и аналоговом виде, управления яркостью и электронным затвором (должно быть обеспечено сопряжение с источником света ксеноновым EVIS EXERA II CLV180 Olympus Medical Systems Corp., Япония).

	
	-  Замена функциональной платы захвата, обработки и хранения  изображения.

	
	- настройка

	
	- проверка работоспособности

	
	- проверка параметров

	3
	Требования к качеству  работ и (или) услуг: 

- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя оборудования, не находившиеся ранее в эксплуатации

	4
	Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке

	5
	Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта сдачи-приемки оказанных услуг

	6
	Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя

	7
	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:                                

- срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта


Цена должна быть указана в российских рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 15.03.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91
